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UYGULAMA REHBERİ 

Uygulamanın Adı: Kan gruplarının tayini, Rh faktörünün saptanması ve Crossmatch (Çaprazlama) testi yapılması 

Uygulama Sorumluları: Dr.Melek BORKÜÇÜKATAY
Durak 1: Kan gruplarının ve Rh faktörünün saptanması
Amaç

Kan grupları ve Rh faktörünün saptanması için gerekli testleri yapabilme.

Genel Bilgiler

Kan transfüzyonu bakımından çok önemli olan kan gruplarının tayini ve Rh faktörünün saptanmasında α, β aglutininleri ve anti-Rh antikoru içeren üç ayrı test serumunun incelenecek kanın eritrositlerini aglutine edip etmeyeceğine bakılır.  

Gerekli Malzemeler

1. Anti-A(α), Anti-B (β), Anti-D reaktifleri

2. Francke iğnesi veya lanset

3. Lam, cam baget, ince uçlu pipet, cam kalemi

4. Alkol, pamuk   

 Uygulama Basamakları

1. Beyaz bir zemin üzerine iki lam konur. Birinci lamın sağına A, sol yüzeyine ise B yazılır. İkinci lama Rh yazılır. Lamın A yazan köşesine anti- A, B yazan köşesine anti- B, Rh yazan lama ise anti- D bir pipet yardımıyla damlatılır.

2. Parmak ucu alkollü pamuk ile iyice temizlendikten sonra parmak lanset veya francke iğnesi ile delinir.

3. Birer damla kan  anti-A, anti-B ve anti-D reaktifleri üzerine damlatılır.

4. Bir cam baget yardımıyla hafifçe karıştırılır veya lam baş ve işaret parmakları arasında tutularak hafifçe sallanır. Bunun amacı kanın test serumuyla iyice karışmasını sağlamak ve eritrositlerin dizilmesine engel olmaktır.

5. 2-3 dk beklenir ve eritrositlerin aglütine olup olmadığına bakılır. Aglütinasyon görülenler pozitif, görülmeyenler ise negatif olarak değerlendirilir.

6. Alkollü pamuk ve lanset enfekte atık kabına atılır.

Buna göre: Anti-A (+), Anti-B (-)ise; A grubu


        Anti-A (-), Anti-B (+) ise; B grubu


        Anti-A (+), Anti-B (+) ise; AB grubu


        Anti-A (-), Anti-B (-) ise; O grubu


        Anti- D (+) ise; Rh pozitif


        Anti- D (-) ise; Rh negatif

Durak 2: Crossmatch (Çaprazlama) testi yapma 

Amaç

Crossmatch (Çaprazlama) testi yapabilme 

Genel Bilgiler

Kan transfüzyonu durumlarında alıcı ve verici kanlarının direkt olarak karşılaştırılması yöntemine crossmatch  denir. Alıcının plazmasıyla vericinin eritrositleri karıştırılarak hemoliz veya aglütinasyon olup olmadığına bakılmasına major crossmatch, vericinin plazmasıyla alıcının eritrositleri karşılaştırılmasına minör crossmatch denir. 

Gerekli Malzemeler

1. Antikoagüle hasta kan örneği, verilecek kan örneği 

2. Hasta eritrositleri, hasta plazması, verici eritrositleri, verici plazması, serum fizyolojik 

Uygulama Basamakları

1. Hasta kanı ve verici kanı 900-1000 devirde santrifüj edilir.

2. Hasta eritrositleri ve plazmaları ayrı ayrı tüplere alınır.

3. Verici eritrositleri ve plazmaları ayrı ayrı tüplere alınır.

4. Hasta ve verici eritrositleri serum fizyolojik ile 3 kez yıkanır ve serum fizyolojik ile süspansiyon hazırlanır.

5. Hazırlanan hasta eritrositlerinden 2 damla daha önce ayrılmış olan verici plazmasına damlatılır (minör crossmatch).

6. Hazırlanan verici eritrositlerinden 2 damla daha önce ayrılmış olan hasta plazmasına damlatılır (major crossmatch).

7.  Tüpler hafifçe çalkalanır veya 900-1000 devirde 15-30 sn santrifüj edilir.

8. Aglütinaston değerlendirilir; aglütinasyon görüldüğü takdirde crossmatch pozitiftir ve kanın transfüzyonu uygun değildir. Tüplerde aglütinaston görülmediği takdirde crossmatch negatiftir ve kanın transfüzyonu uygundur.  
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